
1 21ПВ0230 25.05.2023 30.06.2023

22756-02 АОН-1
22756-02 АОН-2
22756-02 АОН-3
22756-02 АОН-4
22756-02 АН

9295-83 АЭ-3
9296-83 АМ
9296-07 АМ
9297-83 АС-2
9297-83 АС-3

9293-07 АСП-3
9294-83 АГ
829-85 АУ

29133-05 АУ
9295-83 АЭ-1

9293-04 АСП-1
9293-04 АСП-2
9293-04 АСП-3
9293-07 АСП-1
9293-07 АСП-2

9293-83 АСП-2
9293-83 АСП-3
9293-99 АСП-1
9293-99 АСП-2
9293-99 АСП-3

9298-06 АОН-4
9298-06 АОН-5
9292-83 АН
9292-07 АН
9293-83 АСП-1

9298-04 АОН-4
9298-04 АОН-5
9298-06 АОН-1
9298-06 АОН-2
9298-06 АОН-3

9298-83 АОН-4
9298-83 АОН-5
9298-04 АОН-1
9298-04 АОН-2
9298-04 АОН-3

Поверка. Ареометры стеклянные
№ГРСИ Тип
9298-83 АОН-1
9298-83 АОН-2
9298-83 АОН-3

Журнал приостановленных услуг

Подразделение: Лаборатория поверки физико-химических средств измерений
Ответственный: Иванов Роман Павлович

№ п/п Код СИ Наименование Дата начала Ориентировочная 
дата окончания



22756-09 АГ
34711-07 АОН-1
34711-07 АОН-2

22756-09 АЭ-3
22756-09 АС-1
22756-09 АС-2
22756-09 АС-3
22756-09 АУ

22756-09 АМ
22756-09 АМ-1
22756-09 АК
22756-09 АЭ-1
22756-09 АЭ-2

22756-09 АН
22756-09 АСП-1
22756-09 АСП-2
22756-09 АСП-3
22756-09 АСП-4

22756-09 АОН-1
22756-09 АОН-2
22756-09 АОН-3
22756-09 АОН-4
22756-09 АОН-5

22756-04 АЕ-3
22756-04 АС-1
22756-04 АС-2
22756-04 АС-3
22756-04 АУ

22756-04 АМ-1
22756-04 АК-1
22756-04 АК-2
22756-04 АЕ-1
22756-04 АЕ-2

22756-04 АН
22756-04 АСП-1
22756-04 АСП-2
22756-04 АСП-3
22756-04 АМ

22756-04 АОН-1
22756-04 АОН-2
22756-04 АОН-3
22756-04 АОН-4
22756-04 АОН-5

22756-02 АК-1
22756-02 АК-2
22756-02 АЕ-1
22756-02 АЕ-2
22756-02 АЕ-3

22756-02 АСП-1
22756-02 АСП-2
22756-02 АСП-3
22756-02 АМ
22756-02 АМ-1



2 21ПВ0231 25.05.2023 30.06.2023

22756-02 АНТ-1

9293-07 АСПТ
9296-83 АМТ
9296-07 АМТ
9297-83 АСТ-1
9297-83 АСТ-2

9292-07 АНТ-1
9292-07 АНТ-2
9293-83 АСПТ
9293-99 АСПТ
9293-04 АСПТ

33509-06 L50SP
Поверка. Ареометры стеклянные со шкалой температуры

№ГРСИ Тип
9292-83 АНТ-1
9292-83 АНТ-2

26915-04 L50/SP
2328-05 АК
39022-08 L50SP
26768-04 АОН-1 1000-1060
33509-06 L50

32313-06 M50/SP
32313-06 M100
32313-06 S50
32313-06 S50/SP
26915-04 L50

49043-12 L50
49043-12 L50 SP
32313-06 L50
32313-06 L50/SP
32313-06 M50

34711-07 АУ
34711-07 АГ
37028-08 АН
28386-04 АН
28386-07 АН

34711-07 АЭ-2
34711-07 АЭ-3
34711-07 АС-1
34711-07 АС-2
34711-07 АС-3

34711-07 АСП-4
34711-07 АМ
34711-07 АМ-1
34711-07 АК
34711-07 АЭ-1

34711-07 АОН-5
34711-07 АН
34711-07 АСП-1
34711-07 АСП-2
34711-07 АСП-3

34711-07 АОН-3
34711-07 АОН-4



3 21КЛ0357 25.05.2023 30.06.2023
4 21КЛ0358 25.05.2023 30.06.2023Калибровка. Ареометры стеклянные со шкалой температуры

28386-04 АНТ-2
28386-07 АНТ-1
28386-07 АНТ-2
5875-77 А

Калибровка. Ареометры стеклянные

34711-07 АСТ-1
34711-07 АСТ-2
37028-08 АНТ-1
37028-08 АНТ-2
28386-04 АНТ-1

22756-09 АСТ-2
34711-07 АНТ-1
34711-07 АНТ-2
34711-07 АСП-Т
34711-07 АМТ

22756-09 АНТ-1
22756-09 АНТ-2
22756-09 АСП-Т
22756-09 АМТ
22756-09 АСТ-1

22756-04 АНТ-2
22756-04 АСП-Т
22756-04 АМТ
22756-04 АСТ-1
22756-04 АСТ-2

22756-02 АНТ-2
22756-02 АСП-Т
22756-02 АМТ
22756-04 АНТ-1


